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Dosage du glucose dans un sirop  S
par la méthode des ajouts dosés

Le glucose est dosé par la méthode à la glucose-oxydase.

1. Dosage direct avec gamme d’étalonnage :

1.1. Préparation de solutions étalons de glucose :

A partir d'une solution étalon de glucose à 1,00 g/L préparer une série de  6 solutions étalon de concentration allant de 0 à 1,00 g/L. (volume final = 5 mL )
1.2. Préparation de l'échantillon :

A partir des indications de l’étiquette du produit réaliser 100 mL d’une dilution permettant le dosage du glucose.
1.3. Mode opératoire :

Introduire dans un tube à hémolyse :

	Solution étalon ou échantillon à doser
	20 µL

	Réactif à la GOD / POD
	2 mL

	Mélanger. Incuber 20 min à 20-25°C à l’abri de la lumière

	Mesurer l’absorbance à 510 nm contre un témoin réactif approprié


1.4. Résultats :

1.4.1. Compléter la feuille de résultats.

1.4.2. Tracer le graphe A510nm = f(c g/L). Donner les paramètres de la droite de régression.

1.4.3. Déterminer la concentration massique en glucose du sirop S.

Données :

· Sr = 1,4 g/L

· Uc = 1,5 g/L

2. Dosage par la méthode des ajouts dosés :

2.1. Préparation de solutions étalons de glucose :

A partir d'une solution étalon de glucose à 1,00 g/L préparer une série de  6 solutions étalon de concentration allant de 0 à 1,00 g/L. (volume final = 5 mL )

2.2. Mode opératoire :

Introduire dans un tube à hémolyse :

	Solution étalon 
	20 µL

	Dilution au 1/500ème du sirop S
	20 µL

	Réactif à la GOD / POD
	2 mL

	Mélanger. Incuber 20 min à 20-25°C à l’abri de la lumière

	Mesurer l’absorbance à 510 nm contre un témoin réactif


Composition et réalisation du témoin réactif:

	Eau distillée 
	40 µL

	Réactif à la GOD / POD
	2 mL

	Mélanger. Incuber 20 min à 20-25°C à l’abri de la lumière


2.3.3. Résultats :

2.3.1. Compléter la feuille de résultats.

2.3.2. Tracer le graphe A510nm = f(c g/L). Donner les paramètres de la droite de régression.

2.3.3. Déterminer la concentration massique en glucose du sirop S.
2.3.4. Comparer les résultats avec ceux obtenus par la méthode du paragraphe 1.
Données :

Uc = 1,8 g/L

Feuille de résultats

Nom :





Prénom :

N°échantillon :



N° de lot :

N° d'appareil de lecture :

1. Dosage direct avec gamme d’étalonnage :

Préparation de solutions étalons de glucose :

	C (g/L)
	
	
	
	
	
	

	sol. étalon 1 g/L (mL)
	
	
	
	
	
	

	eau distillée (mL)
	
	
	
	
	
	


Tableau de colorimétrie directe
	
	Témoin réactif
	Solution étalons
	E1
	E2

	 c (g/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V sol.étalon (µL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eau distillée (µL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A 510nm
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Paramètres de la droite d'étalonnage :

Concentration du  sirop S en glucose :

2. Dosage par la méthode des ajouts dosés :

	
	Témoin réactif
	Solution étalons

	 c (g/L)
	
	
	
	
	
	
	

	V sol.étalon (µL)
	
	
	
	
	
	
	

	E (S au 1/500ème) µL
	
	
	
	
	
	
	

	Eau distillée (µL)
	
	
	
	
	
	
	

	A 510nm
	
	
	
	
	
	
	


Paramètres de la droite d'étalonnage :

Concentration du  sirop S en glucose :

Matière d'œuvre 

	TPTS1BC060711
	
	
	

	Matériel
	Etiquette
	Quantité
	Répartition

	Sirop de citron TEISSEIRE Code barre 3092711000100
	
	1 L
	15 tubes de 10 mL 

	fioles de 100 mL 
	
	15
	

	réactif GOD
	
	1 L + pompe de 2 mL
	2 flacons

	tubes à hémolyse
	
	2 paniers
	

	glucose à 1 g/L
	
	500  mL
	15 fl de 20 mL

	cuves colorimétrie
	
	2 boîtes
	

	spectro 
	
	
	

	parafilm
	
	
	

	
	
	
	


